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TI. zasada metody 

Obecną w surowicy transferynę wysyca się jonami żelazowymi (Fe3*), następnie 

nadmiar tych jonów usuwa się przez absorpcję na magnezowym węglanie. 

Całkowitą zdolność wiązania żelaza (TIBC) oznacza się po odbiałczeniu przy po- 

mocy zestawu do oznaczania żelaza. 

II. Odczynniki 

1. Magnezowy węglan do chromatografii in subst. MgCoO;. 

2. Żelazowy chlorek — roztwór wodny 

10 mg/100 ml FeCl, 1,79 mmol/Fe3"/1. 

a) roboczy roztwór żelazowego chlorku: do kolby miarowej poj. 100 ml odmie- 

rzyć 5 ml roztworu żelazowego chlorku, 1,79 mmol/l i uzupełnić wodą destylowaną 

do 100 ml. Zawartość żelaza w roztworze roboczym 500 ug/100 ml lub 89,5 umol/l. 

Zużycie odczynika II/1 na 100 oznaczeń około 25 g. 

Zużycie odczynnika II/2 na 100 oznaczeń około 200 ml. 

III. Postępowanie 

1. Odmierzyć do probówki wirówkowej 1 ml surowicy. 

2. Dodać 2 ml roboczego roztworu żelazowego chlorku (II/2 a). 

3. Zmieszać, odstawić co najmniej na 5 min. w temperaturze pokojowej. 

4. Odmierzyć 0,20—0,25 g magnezowego węglanu (II/1) (wykalibrowaną łyżeczką). 

5. Inkubować w temperaturze pokojowej 30 min., wstrząsnąć co 5 minut (wg 

doświadczeń autorów najlepiej używać wytrząsarki). | 

6. Odwirować 10 min. przy około 15 000 obr./min. 

7. Supernatant przelać ostrożnie do czystej probówki. 

Dalej postępować jak w punkcie VII — metoda oznaczania żelaza. 

Wynik należy podawać w ug żelaza w 100 ml przeliczając ze współczynnika ka- 

librowania lub ze wzoru jak w met. oznaczania żelaza i mnożąc otrzymany wy- 

nik przez 3 ze względu na 3-krotne rozcieńczenie surowicy. 

IV. Kalibrowanie 

Jak w met. oznaczania żelaza str. 299 

V. Wartości prawidłowe 

250—400 ug Fe/100 ml lub 44,8—71,6 umol Fe/l
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VI. Uwagi 

1. Odchylenie standardowe dokładności sd = 11,49 ug Fe/100 ml. 

2. Czas potrzebny na wykonanie jednej serii oznaczeń wynosi około 1 godziny. 

3. Przy równoległym oznaczaniu TIBC i żelaza można dla serii oznaczeń wyko- 

nać wspólną próbę odczynnikową i wzorcową. 

4. Zestaw do oznaczania TIBC prod. POCh jest sprzężony z zestawem do ozna- 

czania żelaza. Do równoległego oznaczania w surowicy żelaza i TIBC potrzebne 

są dwa zestawy do oznaczania żelaza i jeden zestaw do oznaczania TIBC. 
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